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Vue d'ensemble
Vu e d 'e n s emb le

LeMakita SK700D/SK700GD est un laser mul-
tifonction à autocalage. Il réunit 3 lasers à ligne
tournant sur 360° et un bouton de réglage fin dans
un instrument. C'est un laser de précision fiable
pour tout type de tâchesde précision telles que le
cadrage, le nivellement, la mise d'aplomb, le trans-
fert et l'implantation d'anglesdroits. Il vousassiste
sur le lieu de travail avec six points d'intersection
(avant, arrière, à droite, à gauche, en haut, en
bas) placésperpendiculairement entre eux.

1 ON/OFF, sélection dumode de fais-
ceau

2 LED d'état

3 Cartouche de batterie

4 Verrouillage du calage

5 Bouton de réglage fin

6 Fenêtre de sortie de la ligne ver-
ticale, sur le côté

7 Filetage de trépied 1/4"

8 Fenêtre de sortie de la ligne ver-
ticale, sur la face avant

9 Fenêtre de sortie de la ligne hori-
zontale

10 Clavier

11 Sélection de l'intensité lumineuse

Deux types sont disponibles :

l Makita SK700D (laser rouge)

l Makita SK700GD (laser vert)

Toutes les imagesde ce document illustrent
la version laser rouge.
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Caractéristiques techniques
Ca ra c té ris tiq u e s te c h n iq u e s

Description SK700D SK700GD
Direction du faisceau/ cône de rayonnement 2 x vertical 360°, 1 x horizontal 360°

Direction du point d'intersection En haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière

Portée 25m (82 ft)* 35m (115 ft)*

Portée avec détecteur 70m (230 ft)**

Précision de calage ±0,2mm/m =±2,0mm@10m (±0,002 in/ft = ±0,08 in@33 ft)

Précision de la ligne horizontale/verticale ±0,3mm/m (±0,004 in/ft)

Plage d'autocalage ± 4°

Durée d'autocalage < 3 s

Avertissement Hors plage Oui - les lignes clignotent toutes les 5 s

Système de calage Pendule automatique verrouillable

Type de laser 630- 645 nm, classe 2 (selon CEI 60825-1) 510- 530 nm, classe 2 (selon CEI 60825-1)

Type de pile Cartouche de batterie CXT BL1015/BL1016/BL1020B/BL1021B/BL1040B/BL1041B
(10,8 V)

Autonomie avec batterie Li-Ion ~ 8 h (BL1015/BL1016)
~ 11 h (BL1020B/BL1021B)
~ 22 h (BL1040B/BL1041B)

~ 5 h (BL1015/BL1016)
~ 7 h (BL1020B/BL1021B)
~ 14 h (BL1040B/BL1041B)

Arrêt automatique Si actif, après 30min (voir Commutationmarche/arrêt)

Dimensions d'instrument (L x l x H) 133 x 104 x 153mm (5,24 x 4,09 x 6,02 in)

Poids avec batterie Li-Ion BL1040B/BL1041B 1155 g (2,55 lbs)

Poids net 780 g (1,72 lbs)

Température de service (instrument) -10…+50 °C (+14…+122 °F)

Température de stockage (instrument) -25…+70 °C (-13…+158 °F)

Largeur de ligne laser à une distance de 5m (16,4 ft) < 2mm (<0,08 in)

Filetage du trépied 1/4’’ (+ 5/8’’ avec adaptateur)

Puissance d'impulsion pour le détecteur Oui, auto

* en fonction des conditions de luminosité
** avec le détecteur laser Makita LDX1
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Caractéristiques techniques

Note:

l Étant donné l'évolution constante de
notre programme de recherche et de
développement, les spécifications con-
tenuesdans cemanuel sont sujettes à
modification sanspréavis.

l Les spécificationspeuvent varier
suivant les pays.

l Le poidspeut être différent selon les
accessoires, notamment la cartouche
de batterie. Lesassociations la plus
légère et la plus lourde, conformément
à la procédure EPTA01/2014, sont
indiquéesdans le tableau.

l Certaines cartouchesde batterie
répertoriées ci-dessuspeuvent ne pas
être disponibles selon la région où
vous résidez.

AVERTISSEMENT

N'utilisezque les cartouchesde batterie réper-
toriées ci-dessus. L'utilisation de n'importe quelle
autre cartouche de batterie peut provoquer des
blessureset/ou un incendie.
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Avant de démarrer l'instrument
Av a n td e d éma rre rl'in s tru me n t

Introduction
Lire attentivement les consignesde sécurité
(voir Consignesde sécurité) et le manuel
avant d'utiliser l'instrument pour la première
fois.

Le responsable de l'instrument doit s'assurer
que tous les utilisateurs comprennent et
respectent les consignesqui suivent.

Les symbolesutilisésont la signification suivante :

AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement périlleuse
pouvant entraîner de gravesblessures voire la
mort si elle n'est pasévitée.

ATTENTION

Risque ou utilisation non conforme susceptible de
provoquer desdommagesdont l'étendue est
faible au niveau corporel, mais peut être import-
ante au niveaumatériel, financier ou écologique.

Paragraphes importants auxquels il convient
de se référer en pratique car ils permettent
d'utiliser l'instrument demanière efficace et
techniquement correcte.

Verrouillage du calage

Calage déverrouillé

En position déverrouillée, l'instrument effec-
tue un calage automatique dans la plage
d'inclinaison spécifiée. (Voir Caractéristiques
techniques)

Calage verrouillé

Verrouiller le calage pour transporter ou incliner
l'instrument en dehors de la plage d'autocalage. A
l'état verrouillé, le pendule est fixe et la fonction
d'autocalage est désactivée. Dans ce cas, le laser
clignote toutes les 5 s.
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Avant de démarrer l'instrument

Détecteur laser
Afin de pouvoir détecter les lignes laser sur de
longuesdistancesou dansdes conditionsde lumin-
osité défavorables, on peut utiliser un détecteur
laser.

Nous recommandons le détecteur laser
Makita LDX1.

Batterie Li-Ion

Insertion ou retrait de la cartouche de batterie

ATTENTION

Éteignez toujours l'outil avant demettre en place
ou de retirer la cartouche de batterie.

ATTENTION

Tenez fermement l'outil et la cartouche de batterie
lors de lamise en place ou du retrait de la car-
touche. Si vousne tenezpas fermement l'outil et la
cartouche de batterie, ils peuvent vousglisser des
mains, et s'abîmer ou vousblesser.

Pour retirer la cartouche de batterie, faites-la
glisser hors de l'outil tout en faisant glisser le
bouton (1) à l'avant de la cartouche.

Pour mettre en place la cartouche de batterie,
alignez la languette sur la cartouche avec la rain-
ure sur le compartiment et insérez-la. Insérez-la à
fond jusqu'à ce qu'un léger déclic se fasse
entendre. Si le voyant rouge (2) sur le dessusdu
bouton est visible, cela signifie qu'elle n'est pas
bien verrouillée.

ATTENTION

Insérez toujours complètement la cartouche de
batterie jusqu'à ce que le voyant rouge ne soit plus
visible. Sinon, elle pourrait tomber acci-
dentellement de l'outil, au risque de vousblesser
ou de blesser quelqu'un se trouvant prèsde vous.

ATTENTION

N'insérezpas la cartouche de batterie de force. Si
elle ne glisse pas facilement, c'est que vousne
l'insérezpas correctement.
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Avant de démarrer l'instrument

Batteries CXT Makita

Indication de la charge de batterie restante

Uniquement pour les batteries avec voyant
lumineux

Appuyez sur le bouton de vérification (2) sur la bat-
terie pour indiquer la charge restante de la bat-
terie. Les témoins (1) s'allument pendant
quelques secondeset montrent la capacité résidu-
elle.

Selon les conditionsd'utilisation et la tem-
pérature ambiante, l'indication peut être
légèrement différente de la capacité réelle.
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Utiliser l'instrument
Utilis e rl'in s tru me n t

Mise sous/hors tension Arrêt automatique
Régler l'interrupteur de verrouillage dans la
position déverrouillée (voir Verrouillage du
calage). Pour activer l'arrêt automatique
auto après30min d'inactivité, presser le
boutonON au démarrage pendant 5 s. La
LED d'état clignote 3 fois en vert. Pour la dés-
activer, répéter les opérationsdécrites
jusqu'à ce que la LED d'état clignote 3 fois en
rouge.
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Utiliser l'instrument

Fonctions avec un calage
déverrouillé
Laser actif/mode vertical et horizontal

Mode horizontal

Vérifier si la fonction d'autocalage est néces-
saire et si elle est activée. (Voir Verrouillage
du calage pour plus de détails)

Mode global actif*

Mode latéral vertical

* Dansdesenvironnements très chauds, il se peut
qu'aumaximum deux lignes fonctionnent sim-
ultanément (voir Codesdemessage).

Mode implantation

Mode frontal vertical
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Utiliser l'instrument

Fonctions avec un calage verrouillé
Activer le verrouillage du calage et presser
ON/OFF pour les applicationsd'inclinaison.

Commutation de l'intensité lumineuse

l 1x largeur de faisceau plus fine

l 1x largeur de faisceauminimale

l 1x largeur de faisceau standard

Enregistrement du mode de
fonctionnement
Régler l'interrupteur de verrouillage dans la pos-
ition déverrouillée (voir Verrouillage du calage).
Pour enregistrer le mode de fonctionnement
favori, presser et enfoncer le boutonON/OFF et le
bouton de réglage de l'intensité lumineuse
pendant 2 s. La LED d'état clignote 3 fois en vert.
L'instrument a enregistré le mode et l'intensité du
faisceau, et comme nouveaumode par défaut.
Pour rétablir les paramètresd'usine dumode et
de l'intensité du faisceau, presser le bouton
ON/OFF et le bouton de réglage de l'intensité
lumineuse pendant 5 s et attendre que la LED
d'état clignote trois fois en rouge.

2 s= enregistrer le mode et l'intensité actuels du
faisceau

5 s = rétablir les paramètresusine
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Utilisation des adaptateurs et du support mural
Utilis a tio n d e s a d a p ta te u rs e td u s u p p o rtmu ra l

Montage de l'instrument sur
l'adaptateur L

Bien fixer l'instrument sur l'adaptateur L avec la
vis.

ATTENTION

Monter uniquement les instruments suivants sur
l'adaptateur L :
SK105D/SK105GD/SK106D/SK106GD/SK700D
/SK700GD

Sortir les deux supports pour garantir une install-
ation stable.

Alignement des lignes laser
verticales

Tourner l'instrument de 360° pour régler la ligne
verticale. Utiliser le bouton de réglage fin et
tourner l'instrument autour du point d'intersection
/ d'aplomb vertical dansune plage de ±10°.
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Utilisation des adaptateurs et du support mural

Support mural
(accessoires optionnel)

Alignement des lignes laser horizontales

Tourner le bouton de réglage du support mural
pour effectuer un ajustement fin de la ligne hori-
zontale au niveau de référence souhaité.

Différentes applications de fixation

ATTENTION

S'assurer qu'il est bien fixé par vis ou aimant pour
exclure une chute.
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Codes de message
Co d e s d eme s s a g e

Laser LED Cause Correction
ON/OFF lumière rouge continue Faible état de charge de l'instrument Charge de la batterie Li-Ion

ON/clignotement Lumière orange continue Instrument près de la température limite.
Dans des environnements très chauds, il se
peut qu'aumaximum deux lignes fonc-
tionnent enmême temps.

Refroidir l'instrument

OFF clignotement en rouge Alerte de température Refroidir ou réchauffer l'instrument

clignotement clignotement en rouge Instrument hors plage d'autocalage Mettre l'instrument à peu près à l'horizontale.
L'autocalage démarre automatiquement

clignotement lumière rouge continue Instrument hors plage d'autocalage et faible
état de charge

Charge de la batterie Li-Ion

clignotement toutes les 5 s lumière rouge continue Le verrouillage de calage est actif mais l'état
de charge de l'instrument est faible

Charge de la batterie Li-Ion

clignotement toutes les 5 s clignotement en vert
Le verrouillage de calage est activé pour un
travail sans autocalage

Makita SK700D/SK700GD 14



Contrôle de précision
Co n trô le d e p ré c is io n

Vérifier régulièrement la précision de
l'instrument, surtout avant desmesures
importantes. Vérifier l'état Verrouillage du
calage avant le contrôle de précision.

Calage à l'horizontale

Contrôle de la précision du calage

Placer l'instrument sur un trépied à distance égale
entre deuxmurs (A+B) séparésd'env. 5 m.
Régler l'interrupteur de verrouillage dans la pos-
ition déverrouillée (voir Verrouillage du calage).
Pointer l'instrument sur le mur A et le mettre sous
tension. Activer la ligne laser horizontale ou le
point laser et marquer la position de la ligne ou du
point sur le mur (A1). Tourner l'instrument de
180° et marquer la ligne laser horizontale ou le
point laser exactement de lamême façon sur le
mur (B1).

Placer ensuite l'instrument à la même hauteur le
plus prèspossible dumur A et marquer encore
une fois la ligne laser horizontale ou le point laser
sur le mur A (A2). Tourner l'instrument de 180° et
marquer la projection laser sur le mur B (B2).
Mesurer les distancesdespointsmarquésA1-A2
et B1-B2. Calculer la différence desdeux
mesures.

|(A1 - A2) - (B1 - B2)| <=2mm

Si la différence ne dépasse pas2mm, l'instrument
se trouve dans la plage de tolérance.

Si l'instrument se trouve en dehors de la
plage de tolérance définie, contacter un
revendeur local ou un distributeur Makita
agréé.
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Contrôle de précision

Lignes verticale et horizontale

Contrôle de la précision de la ligne horizontale

Régler l'interrupteur de verrouillage dans la pos-
ition déverrouillée (voir Verrouillage du calage).
Placer l'instrument à env. 5 m dumur. Pointer
l'instrument sur le mur et le mettre sous tension.
Activer la ligne laser et marquer le point
d'intersection du réticule laser sur le mur. Pivoter
l'instrument à droite, puis à gauche. Noter l'écart
vertical entre la ligne horizontale et le repère. Si la
différence ne dépasse pas3mm, l'instrument se
trouve dans la plage de tolérance.

Contrôle de la précision de la ligne verticale

Régler l'interrupteur de verrouillage dans la pos-
ition déverrouillée (voir Verrouillage du calage).
Utiliser comme référence un fil à plomb et
l'accrocher le plus prèspossible d'unmur d'une
hauteur d'env. 3 m. Placer l'instrument à une dis-
tance d'env. 1,5 m dumur à une hauteur d'env.
1,5 m. Pointer l'instrument sur le mur et le mettre
sous tension. Tourner l'instrument et l'aligner sur
la partie inférieure de la ligne d'aplomb. Lire à
présent l'écart maximal de la ligne du laser par rap-
port à la partie supérieure de la ligne d'aplomb. Si
la différence ne dépasse pas2mm, l'instrument
se trouve dans la plage de tolérance.

Si l'instrument se trouve en dehors de la
plage de tolérance définie, contacter un
revendeur local ou un distributeur Makita
agréé.
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Contrôle de précision

Points d'aplomb/d'intersection
verticaux

Contrôle de la précision du point
d'intersection/d'aplomb supérieur :

Régler l'interrupteur de verrouillage dans la pos-
ition déverrouillée (voir Verrouillage du calage).
Placer le laser sur le trépied ou sur le support
mural prèsdu point A1 à une distance d'aumoins
1,5 m du point B1. Le laser horizontal est aligné
dans la direction 1. Marquer les points laser A1 et
B1 avecune punaise.

Tourner l'instrument de 180° de façon qu'il pointe
dans la direction 2, dans le sensopposé à la
direction 1. Régler l'instrument demanière à ce
que le faisceau laser touche exactement le
point A1. Si l'écart entre le point B2 et le point B1
ne dépasse pas2 mm, l'instrument est dans la
plage de tolérance.

Contrôle de la précision du point
d'intersection/d'aplomb inférieur :

Régler l'interrupteur de verrouillage dans la pos-
ition déverrouillée (voir Verrouillage du calage).
Placer le laser sur le trépied ou sur le support
mural prèsdu point A1 à une distance d'aumoins
1,5 m du point B1. Le laser horizontal est aligné
dans la direction 1. Marquer les points laser A1 et
B1 avecune punaise.

Tourner l'instrument de 180° de façon qu'il pointe
dans la direction 2, dans le sensopposé à la
direction 1. Régler l'instrument demanière à ce
que le faisceau laser touche exactement le
point A1. Si l'écart entre le point B2 et le point B1
ne dépasse pas2 mm, l'instrument est dans la
plage de tolérance.

Si l'instrument se trouve en dehors de la
plage de tolérance définie, contacter un
revendeur local ou un distributeur Makita
agréé.
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Contrôle de précision

Perpendicularité des points
d'intersection horizontaux

Régler l'interrupteur de verrouillage dans la pos-
ition déverrouillée (voir Verrouillage du calage).
Marquer un point de référence (P1) à env. 5 m
desmurset positionner le point d'intersection
inférieur exactement dessus. Aligner le réticule
sur le mur gauche et marquer le point
d'intersection (a1) env. à la même hauteur que le
point P1 sur le mur. Marquer peu de tempsaprès
la projection du faisceau perpendiculaire droit (b1)
sur le mur devant.

Puis tourner l'instrument exactement de 90° dans
le senshoraire autour du point d'intersection
d'aplomb P1 et positionner le faisceau per-
pendiculaire gauche sur le point de référence
existant a1. S'assurer que le point d'intersection
d'aplomb inférieur reste placé exactement sur le
point de référence P1. Vérifier ensuite le nouveau
point de référence b2 avec l'ancienne référence
b1 sur le mur devant. L'écart max. toléré entre les
deuxpoints est de 3mm.Marquer la nouvelle pos-
ition de la projection du faisceau perpendiculaire
droit sur le mur droit avec c1.

Si l'instrument se trouve en dehors de la
plage de tolérance définie, contacter un
revendeur local ou un distributeur Makita
agréé.

Puis tourner l'instrument exactement de 180°
autour du point d'aplomb P1 et positionner le fais-
ceau perpendiculaire droit sur le point de
référence existant a1. S'assurer que le point
d'intersection d'aplomb inférieur reste placé
exactement sur le point de référence P1. Marquer
ensuite la projection du faisceau gauche sur le
mur droit avec c2. Mesurer alors la différence
entre l'ancien point de référence c1 et le nouveau
point c2. L'écart max. toléré entre cesdeuxpoints
est de 3 mm.

Si l'instrument se trouve en dehors de la
plage de tolérance définie, contacter un
revendeur local ou un distributeur Makita
agréé.
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Entretien
En tre tie n

Ne jamais tremper l'instrument dans l'eau.
Nettoyer l'instrument avecun chiffon doux
humide. Ne jamais utiliser d'agents nettoyants ou
de solvants agressifs. Traiter l'instrument avec le
même soin que des jumelles ou un appareil photo.
S'il tombe ou reçoit des coups violents,
l'instrument peut subir desdommages. Vérifier
l'état de l'instrument avant de l'utiliser. Vérifier
régulièrement la précision de calage de
l'instrument.

Pour bénéficier de la plus grande précision et de la
meilleure visibilité, il convient de nettoyer régulière-
ment les éléments optiquesde l'instrument.
Eliminer la poussière du verre en soufflant dessus,
sans toucher les éléments optiquesavec les
doigts. Utiliser au besoin un chiffon douxhumide
et un peu d'alcool pur.

Pour éviter desmesures incorrectes, nettoyer
aussi régulièrement les adaptateurs. Pour le faire,
on peut se référer à la recommandation. Il est par-
ticulièrement important que l'interface entre
l'adaptateur et l'instrument soit toujours propre
afin de permettre une rotation facile. Pour
nettoyer la surfacemagnétique, on peut utiliser de
l'air comprimé ou de l'argile àmodeler.

Si l'équipement devient humide, le sécher (max.
70°C/158°F) avant de le remettre dans le coffret.
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Consignes de sécurité
Co n s ig n e s d e s é c u rité

Le responsable de l'instrument doit s'assurer
que tous les utilisateurs comprennent et
respectent les consignesqui suivent.

Responsabilité

Responsabilité du fabricant de l'équipement
original :

Makita Corporation Anjo, 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Aichi 446-8502, Japon
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgique
Internet : www.makita.com

L'entreprise indiquée ci-dessusest responsable
de la fourniture de l'instrument, y compris du
manuel d'utilisation, dansun état impeccable.

L'entreprisementionnée ci-dessusn'est pas
responsable d'accessoiresd'autresmarques.

Responsabilité du responsable de l'instrument:

1. Comprendre les informationsde sécurité
inscrites sur l'instrument et les instruc-
tionsdumanuel d'utilisation.

2. Connaître les consignesde sécurité loc-
ales enmatière de prévention desacci-
dents.

3. Toujours rendre l'instrument inaccessible
à du personnel non autorisé à l'utiliser.

Utilisation conforme
1. Projection de lignes laser horizontaleset

verticaleset de points laser

Utilisation non conforme
1. Mettre l'instrument en service sans

instructionspréalables

2. L'utiliser en dehors des limites définies

3. Rendre les installationsde sécurité inef-
ficaceset enlever les plaques sig-
nalétiquesainsi que lesavertissements

4. Ouvrir l'instrument avecdesoutils (par
ex. tournevis)

5. Modifier ou transformer l'instrument

6. Eblouir intentionnellement des tiers,
même dans l'obscurité

7. Prendre desprécautions insuffisantes
sur le lieu demesure (par ex. exécution
demesuresau bord de routes, sur des
chantiers)

Risques liés à l'utilisation

AVERTISSEMENT

En casde chutes, de sollicitationsextrêmesou
d'adaptationsnon autorisées, l'instrument peut
présenter desdommageset fournir desmesures
incorrectes. Effectuer périodiquement des
mesuresde contrôle, surtout lorsque l'instrument
a été sollicité de façon inhabituelle, et avant,
pendant et aprèsdesmesures importantes.

ATTENTION

N'effectuer en aucun cas soi-même des répar-
ations sur l'instrument. En cas
d'endommagement, contacter un revendeur
local.

AVERTISSEMENT

Lesmodificationsnon expressément approuvées
par Makita/le fabricant peuvent invalider le droit de
mise enœuvre accordé à l'utilisateur.

ATTENTION

La lumière laser est lumineuse et éblouissante. Ne
pas la diriger vers desavionsou véhicules, quelle
que soit la distance.

AVERTISSEMENT

Ne pasutiliser le laser à ligneMakita et
l'adaptateur L / adaptateur L PROà proximité de
stimulateurs cardiaques. Lesaimants intégrés
peuvent affecter le fonctionnement des stim-
ulateurs.
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Consignes de sécurité

Utilisation et entretien des outils fonc-
tionnant sur batterie

1. Rechargez la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur qui est adapté à un type spé-
cifique de cartouche de batterie peut
présenter un risque d'incendie s'il est util-
isé avecun autre type de cartouche.

2. Utilisezun outil électrique uniquement
avec les cartouchesde batterie spé-
cifiquement indiquées. L'utilisation de
toute autre cartouche de batterie peut
présenter un risque de blessure ou
d'incendie.

3. Lorsque vousn'utilisezpas la cartouche
de batterie, tenez-la à l'écart desobjets
métalliques, comme des trombones,
piècesdemonnaies, clés, clous, vis ou
autrespetits objetsmétalliques, sus-
ceptibles de créer une connexion entre
deuxbornes. Court-circuiter les bornes
d'une batterie entre elles peut provoquer
desbrûluresou un incendie.

4. Dansdes conditionsd'utilisation
inadéquates, il peut y avoir une fuite de
l'électrolyte de la batterie. Le cas
échéant, évitez tout contact avec ce
liquide. En casde contact accidentel,
rincezà l'eau. Si le liquide pénètre dans
les yeux, consultez par ailleurs unméde-
cin. Le liquide s'échappant de la batterie
peut provoquer une irritation ou des
brûlures.

5. N'utilisezpasune cartouche de batterie
ou un outil s'ils sont endommagésou
modifiés. Une batterie endommagée ou

modifiée peut avoir un comportement
imprévisible susceptible d'entraîner un
incendie, une explosion ou desblessures.

6. N'exposezpas la cartouche de batterie
ou l'outil au feu ou à une température
excessive. L'exposition au feu ou à une
température supérieure à 130 °C peut
provoquer une explosion.

7. Respectez toutes les instructionsde
charge et ne chargezpas la cartouche de
batterie ou l'outil en dehors de la plage de
température indiquée dans les instruc-
tions. Une charge incorrecte ou à une
température en dehors de la plage
indiquée peut endommager la batterie et
augmenter le risque d'incendie.

Consignes de sécurité importantes pour la bat-
terie

1. Avant d'utiliser la batterie, lisez toutes les
instructionset précautions relatives (1)
au chargeur de batterie, (2) à la batterie
et (3) à l'instrument utilisant la batterie.

2. Ne démontezpas la cartouche de bat-
terie.

3. Cessez immédiatement l'utilisation si le
tempsde fonctionnement devient excess-
ivement court. Il y a risque de surchauffe,
de brûlures, voire d'explosion.

4. Si l'électrolyte pénètre dans vos yeux,
rincez-les à l'eau claire et consultez immé-
diatement unmédecin. Il y a risque de
perte de la vue.

5. Ne court-circuitez pas la cartouche de
batterie :
(1) Ne touchez lesbornesavecaucun
matériau conducteur.
(2) Évitez de ranger la cartouche de bat-
terie dansun conteneur avecd'autres
objetsmétalliques, par exemple des
clous, despiècesdemonnaie, etc.
(3) N'exposezpas la cartouche de bat-
terie à l'eau ou à la pluie. Un court-circuit
de la batterie peut provoquer une intens-
ité de courant élevée, une surchauffe,
parfois desbrûlureset même une panne.

6. Ne rangezpas l'outil et la cartouche de
batterie dansun endroit où la tem-
pérature risque d'atteindre ou de
dépasser 50 °C (122 °F).

7. Ne jetezpas la batterie au feumême si
elle est sérieusement endommagée ou
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complètement épuisée. La batterie peut
exploser au contact du feu.

8. Évitez de laisser tomber ou de cogner la
batterie.

9. N'utilisezpas la batterie si elle est endom-
magée.

10. Lesbatteries au lithium-ion contenues
sont soumisesauxexigencesde la légis-
lation sur lesmarchandises
dangereuses.
Lors du transport commercial par des
tiercesparties ou des transitaires par
exemple, desexigences spécifiquesen
matière d'étiquetage et d'emballage
doivent être respectées. Pour la pré-
paration de l'article expédié, il est néces-
saire de consulter un expert enmatériau
dangereux. Veuillez également respecter
les réglementationsnationales sus-
ceptibles d'être plus détaillées.
Recouvrez les contacts exposésavecdu
ruban adhésif ou du ruban demasquage
et emballez la batterie de telle sorte
qu'elle ne puisse pasbouger dans
l'emballage.

11. Suivez les réglementations localesen
matière demise au rebut desbatteries.

12. Utilisez les batteries uniquement avec les
produits spécifiés par Makita. L'insertion
de batteries dansdesproduits non con-
formespeut provoquer un incendie, une
chaleur excessive, une explosion ou une
fuite de l'électrolyte.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
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ATTENTION

N'utilisezque desbatteriesMakita d'origine.
L'utilisation de batteries demarque autre que
Makita ou de batteriesmodifiéespeut provoquer
l'explosion desbatteries, ce qui présente un risque
d'incendie, de dommagesmatériels et corporels.
Cela annulera également la garantie Makita pour
l'outil et le chargeur Makita.

Conseils pour assurer la durée de vie optimale
de la batterie :

1. Chargez la batterie avant qu'elle ne soit
complètement déchargée. Arrêtez tou-
jours l'outil et rechargez la batterie quand
vous remarquezque la puissance de
l'outil diminue.

2. Ne rechargez jamais une batterie com-
plètement chargée. La surcharge réduit
la durée de service de la batterie.

3. Chargez la batterie à une température
ambiante comprise entre 10 °C - 40 °C
(50 °F - 104 °F). Avant de charger une
batterie chaude, laissez-la refroidir.

Conditions d'application

Se référer à la section Caractéristiques tech-
niques. L'instrument est conçu pour être util-
isé dansdesmilieuxpouvant être habités en
permanence par l'homme. Ne pasutiliser
l'instrument dansun environnement explosif
ou agressif.

Tri sélectif

ATTENTION

Ne pas jeter les batteries déchargéesavec les
orduresménagères. Lesamener à un point de col-
lecte prévu à cet effet pour une élimination con-
forme auxprescriptionsenvironnementales
nationalesou locales.

Ne pas jeter l'instrument avec les ordures
ménagères. Eliminer l'instrument con-
formément auxprescriptionsnationalesen
vigueur dans le paysd'utilisation. Suivre les
règlesde recyclage en vigueur sur le plan
national, spécifiquesà l'instrument.

Transport

Transport de l'instrument

Toujours régler l'instrument en position verrouillée
en tournant l'interrupteur de verrouillage, lors d'un
transport (voir Verrouillage du calage). Utiliser le
coffret d'origine ou un emballage équivalent pour
le transport et l'expédition de l'instrument de
mesure.
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Compatibilité électromagnétique
(CEM)

AVERTISSEMENT

L'instrument remplit les directiveset normesen
vigueur dans ce domaine. Il est toutefois
impossible d'exclure entièrement des risquesde
perturbationsd'autresappareils.
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Classification du laser

L'instrument génère des faisceaux laser visibles.
C'est un produit laser de classe 2 conformément
à:

l CEI60825-1: 2014 "Sécurité du ray-
onnement d'appareils à laser"

Produits laser de classe 2
Ne pas regarder dans le faisceau laser et ne pas
le projeter inutilement sur despersonnes. La pro-
tection de l'œil est en général assurée par des
mouvements réflexes tels que la fermeture des
paupières.

AVERTISSEMENT

Une observation directe du faisceau laser avec
des instruments optiques (jumelles, lunettes, etc.)
peut s'avérer dangereuse.

ATTENTION

Regarder dans le faisceau laser peut s'avérer
dangereuxpour l'œil.

Longueur d'onde

SK700D rouge: 630 - 645 nm / SK700GD vert:
510 - 530 nm

Puissance rayonnantemaximale en sortie pour
la classification

< 2mW

Durée d'impulsion

30 - 70 µs

Fréquence de répétition d'impulsion

10 kHz

Divergence de faisceau ligne

0,05mrad * 360°

Signalisation

Sous réserve demodifications (illustrations,
descriptionset caractéristiques techniques).
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Accessoires optionnels
Ac c e s s o ire s o p tio n n e ls

ATTENTION

Cesaccessoiresou pièces complémentaires sont
recommandéspour l'utilisation avec l'outilMakita
spécifié dans cemode d'emploi. L'utilisation de
tout autre accessoire ou pièce complémentaire
peut comporter un risque de blessure. N'utilisez
les accessoiresou pièces complémentaires
qu'aux fins auxquelles ils ont été conçus.

l Batterie et chargeur Makita d'origine

l Détecteur laser LDX1

l Support mural

l ADP09

l Trépied

l Tige en aluminium

l Fenêtre du laser

Pour obtenir plus de détails sur ces
accessoires, contactez votre centre
d'entretien localMakita.
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Quebec Notice — Warranty of Availability (Bill 29)
Avis (Québec) — Garantie de disponibilité (projet de loi 29)

For Québec customers only:
Pour les clients du Québec seulement :

NOTICE TO QUÉBEC CONSUMERS – Warranty
of availability of replacement parts, repair
services and related maintenance/repair
information.

Please note that while Makita Canada Inc. (“Makita”)
makes reasonable efforts to have replacement parts
and/or maintenance/repair information available for
certain products, please note that Makita does not
guarantee the availability of replacement parts,
repair services or maintenance/repair information
within the meaning of section 39 of the Quebec
Consumer Protection Act and sections 79.18 to
79.20 of the Regulation Respecting the Application
of the Consumer Protection Act, for any Makita®

products manufactured, imported, distributed,
advertised, offered for sale and/or sold in Quebec
(whether through authorized dealers, or any other
distribution channel).

AVIS AUX CONSOMMATEURS DU QUÉBEC –
Garantie de disponibilité des pièces de
rechange, services de réparation, et
renseignements relatifs à l’entretien et à la
réparation.

Bien que Makita Canada Inc. (« Makita ») déploie
des efforts raisonnables afin de rendre disponibles
les pièces de rechange et/ou les renseignements
relatifs à l’entretien ou à la réparation de certains
produits, Makita ne garantit pas la disponibilité des
pièces de rechange, des services de réparation ou
des renseignements nécessaires à l’entretien ou à
la réparation au sens de l’article 39 de la Loi sur la
protection du consommateur du Québec et des
articles 79.18 à 79.20 du Règlement d’application de
la loi sur la protection du consommateur pour aucun
produit MakitaMD fabriqué, importé, distribué,
annoncé, offert en vente et/ou vendu au Québec
(que ce soit par l’intermédiaire de détaillants
autorisés ou d’autres voies de distribution).
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